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Liste des abréviations 

6-MAM : 6-monoacétylmorphine 

BHE : Barrière hémato-encéphalique 

BZE : Benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) 

BZD : Benzodiazépine 

CAO : Cocaïniques, amphétaminiques, opiacés et leurs dérivés 

ESI : Electrospray Ionization 

HRMS : Spectrométrie de masse haute résolution (High Resolution Mass Spectrometry)  

LC : Chromatographie liquide 

LDD : Limite de détection 

LDQ : Limite de quantification 

m/z : Rapport masse sur charge 

MDA : 3,4-méthylènedioxyamphétamine (dérivé amphétaminique) 

MDEA : 3,4-méthylènedioxy-N-éthylamphétamine (dérivé amphétaminique) 

MDMA : Méthylène dioxymétamphétamine (dérivé amphétaminique ; Ecstasy) 

MS/MS : Spectromètre de masse en tandem 

MS : Spectromètre de masse 

MS1 : Analyse « Full scan »  

MS2 : Analyse avec fragmentation 

PESI : Probe ElectroSpray Ionisation 

Q1 : Premier quadripôle 

QTOF : Analyseur quadripolaire combiné à un analyseur à temps de vol (Time-Of-Flight)  

THC : Δ9-tétrahydrocannabinol (principe actif du cannabis)  
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I. Etat de l’art 

I.1. Introduction 

Lorsqu’il s’agit de la conduite au volant, l’automobiliste se doit d’être en parfaite possession 

de ses moyens, à la fois pour sa sécurité mais également pour la sécurité des autres usagers 

de la route et des piétons. 

En France, toute substances pouvant significativement influencer la vigilance est encadrée 

par la loi. Certains médicaments sont connus pour entrainer une baisse de la vigilance, et cette 

dangerosité est signalée par des pictogrammes présents sur la boîte du médicament ; le 

médecin et le pharmacien se devant d’informer le patient des risques encourus, voire de 

l’impossibilité de conduire sous traitement. Cependant, c’est bien toujours la responsabilité du 

conducteur qui est engagée en cas de conduite sous médicament connus pour être dangereux 

au volant (arrêté du 28 mars 2022). Les médicaments concernés sont reconnaissables par la 

présence de pictogramme de niveau 1, 2 ou 3 (article R. 5121-139 du Code de la santé 

publique). Le niveau 1 incite à une vigilance accrue du patient lors de la prise du médicament, 

bien que celui-ci ne présente pas une réelle remise en cause de la conduite, une vigilance est 

de mise et est qualifié par la mention « Ne pas conduire sans avoir lu la notice ». A contrario, 

le niveau 2 alerte sur l’impact du traitement sur la conduite de véhicule et la mention « Ne pas 

conduire sans l’avis d’un professionnel de santé » souligne l’implication du médecin ou du 

pharmacien pour prévenir le patient du risque sur la capacité à conduire. Pour le niveau 3, le 

danger sur la capacité à conduire un véhicule est clairement précisé par la mention « Attention, 

danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite demandez l’avis d’un médecin ». 

Parmi les substances concernées, on retrouve les benzodiazépines, les antipsychotiques et 

les anesthésiques, mais aussi les opioïdes comme la morphine qui est classé niveau 2. Bien 

que considéré comme étant un facteur de risque moins dangereux que les substances comme 

la drogue ou l’alcool, ce risque lié aux médicaments représente toutefois une part significative 

des causes d’accidents de la route (entre 3 et 4%). 1 

Mais, il existe d’autres substances présentant un réel danger pour les usagers de la route : 

les stupéfiants. Cependant, il n’est pas facile de définir ce qu’est un stupéfiant. Pour approcher 

ce qu’est un stupéfiant, il peut être utile de définir au préalable ce qu’est une drogue. Une 

drogue est une « substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du 

système nerveux central (sensations, perceptions, humeurs, sentiments, motricité) ou qui 

modifie les états de conscience ». Les drogues se distinguent en plusieurs familles en fonction 

de l’effet sur le système nerveux : augmentation, diminution ou l’altération de son 

fonctionnement. On retrouve ainsi les psychotropes (cannabis, LSD, kétamine), les 

psychoanaleptiques (opiacés, morphine) et les psycholeptiques (cocaïne, amphétamines). 

Brièvement, ces drogues peuvent entrainer chez le consommateur une dépendance physique 

et/ou psychique et peuvent nuire à sa santé à court et long terme. Il est toutefois difficile de 

classer les drogues en fonction de leurs effets ou de leurs analogies chimiques, et la législation 

les a regroupées sous le terme de « stupéfiants », terme qui s’entend dans le langage courant 

comme toute substance illicite, ou bien encore, finalement, comme « une drogue ». Ainsi, 

l’arrêté du 22 février 1990 fixe la liste de l’ensemble des molécules inscrites sur la liste des 

substances classées comme stupéfiants (Annexe 1, modifiée le 17 octobre 2019). On y 

retrouve notamment quatre grandes familles: les cannabiniques, les amphétaminiques, les 

opiacés et les cocaïniques.2 Un stupéfiant est donc bien une substance inscrite sur une liste 



Elisa Jousselin | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2024 16 

Licence CC BY-NC-ND 3.0 

de molécules soumises à législation. Brièvement, en France, l’article L. 628 issu de la loi  n°70-

1320 du 31 décembre 1970, énonce que « seront punis […] ceux qui auront, de manière illicite, 

fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants », et plus largement 

qu’en acheter, en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en produire, en transporter 

ou conduire après en avoir consommé, sont des infractions à la loi. 

Notons que le terme de stupéfiant prend son origine dans le fait que la première substance 

illicite fut la morphine et que par extension les produits stupéfiants ont été d’abord ceux 

présentant des effets proches des opiacés, dont un effet « stupéfiant », c’est-à-dire un effet 

narcotique (endormissement) ; les pays anglosaxons regroupant les produits sous le terme de 

« narcotics ». Il est intéressant de noter qu’il n’existe pas d’incrimination directe pour la 

conduite sous influence de médicaments stupéfiants (au sens « législation pharmaceutique » 

du terme). 

Lors de contrôle routier, on recherche la présence, même sous forme de trace, justifiant 

un usage par le conducteur. En se référant à l’article L 235-1 du Code de la route, il est bien 

spécifié que l’on recherche l’usage, puisqu’il est prohibé, indépendamment de la 

concentration : « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève 

conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de 

substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement 

et de 4500 euros d’amende ».1  

La plupart des pays européens, comme la France, ont aujourd’hui légiféré le dépistage sur 

le bord de la route des conduites sous influence. La Société Française de Toxicologie 

Analytique (SFTA) a publié en 2016 un consensus pour homogénéiser les résultats rendus 

par les laboratoires de toxicologie ayant trait à la confirmation d’une présence de stupéfiants 

dans le sang dans le cadre de la sécurité routière. Ce consensus précisait les concentrations 

attendues, les fenêtres de détection, l’influence du mode de recueil et l’évaluation de la 

contamination passive.3 

I.2. Effets sur le consommateur et statistiques 

Il ressort clairement que les drogues sont fréquemment détectées chez les conducteurs 

impliqués dans des accidents. Une somnolence, des troubles psychomoteurs, troubles 

cognitifs et des performances, baisse de l’attention, de la perception et de la mémoire, sont 

observés comme effets négatifs influençant la conduite.4  Selon le site de sécurité routière du 

gouvernement, 23% des personnes décédées sur les routes en 2015 ont trouvé la mort dans 

un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. La consommation de stupéfiants 

concernant avant tout les jeunes conducteurs et majoritairement les hommes. Exception faite 

pour l’amphétamine pour lequel il existerait une consommation plus importante chez les 

femmes. 5,6 

I.3. Analyse toxicologique 

La recherche et/ou le dosage de stupéfiants peut être effectuée dans de multiples contexte de 

toxicologie clinique ou de toxicologie médico-légale. Brièvement, la toxicologie clinique peut 

être vue comme tout contexte dans lequel un médecin prescrit une analyse, alors que la 

toxicologie médico-légale correspond aux demandes émanant d’une autorité judiciaire (ex : un 
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juge ou un Officier de Police judiciaire établit une réquisition demandant telle ou telle analyse). 

Dans les deux cas, l’analyse peut a minima mettre en évidence un usage illicite de stupéfiants. 

Pour l’UF de toxicologie biologique et médico-légale du CHU de Limoges, l’activité de 

recherche et dosage de stupéfiants dans un contexte médico-légale est quotidienne. Les 

matrices utilisées sont multiples. Pour la recherche de drogues, il peut s’agir de sang, de 

sérum, de salive, d’urine ou encore de cheveux.7 

I.4. Législation 

Cette activité est pour partie effectuée dans le cadre dit « de contrôle routier ». Plus 

précisément, l’article L.235-1 du code de la route, issu de la loi du 18/06/1999 relative à la 

sécurité routière (loi n°99-505) implique une recherche de stupéfiants chez tout conducteur 

impliqué dans un accident mortel. Depuis 2001, cette loi a évolué et implique désormais une 

recherche de stupéfiants chez tout conducteur ou accompagnants d’élève-conducteurs 

impliqué dans un accident corporel, dans une infraction entraînant une suspension de permis, 

ou encore, une infraction lié au port de la ceinture, du casque ou à la vitesse. Néanmoins un 

dépistage peut être réalisé même en l’absence d’infraction, d’accident ou de raisons de 

soupçonner un usage de stupéfiant et peut se faire arbitrairement selon l’article L 235-2 du 

code de la route issu de la loi n°2019-222 datant du 23 mars 2019.8  

Bien que le dépistage salivaire en bord de route soit réalisé depuis 2008 en France en 

complément du dépistage urinaire, une confirmation dans le sang a longtemps été obligatoire, 

imposant aux forces de l’ordre l’intervention d’un médecin pour effectuer le prélèvement sur le 

mis en cause. Cependant, l’arrêté du 13 décembre 2016 a mis en place des analyses quasi-

systématique dans la salive lors de contrôle routier (Annexe 2). L’analyse dans la matrice 

salivaire présente plusieurs avantages : (i) le prélèvement est facile d’accès et peut se faire 

sous surveillance, limitant ainsi les possibilités de falsification ; (ii) il permet également de 

procéder à un dépistage par les forces de l’ordre grâce à des dispositifs immuno-

chromatographiques pour la recherche des 4 familles de stupéfiants : cannabiniques, 

amphétaminiques, cocaïniques et opiacés. 

Au 1er mars 2024, en cas de dépistage positif, l’arrêté du 13 décembre 2016 prévoit une 

vérification de ce test par écouvillon salivaire de type FloqSwab® qui est envoyé sous scellé 

dans un laboratoire autorisé à prendre en charge des analyses dans un cadre médico-légal. 

L’arrêté précise également que l’échantillon salivaire doit être analysé par chromatographie 

liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) avec des seuils de 

détection de 10 ng/mL pour chaque stupéfiant (exception faite du THC à 1 ng/mL). On admet 

aujourd’hui que la salive soit une matrice permettant de révéler une consommation récente de 

stupéfiants.9 

Pour ce seul contexte de recherche et dosage salivaire de stupéfiants dans le cadre de la 

conduite automobile, l’activité de l’UF de toxicologie biologique et médico-légale du CHU de 

Limoges est d’environ 2000 à 2500 dossiers annuels.  

 



Elisa Jousselin | Thèse d’exercice | Université de Limoges | 2024 18 

Licence CC BY-NC-ND 3.0 

I.5. Stupéfiants et assimilés 

I.5.1. Cocaïne et crack 

I.5.1.1. Chimie 

 

Figure 1 : Erythroxylon coca et molécule de cocaïne 

La cocaïne (C17H21NO4) est un alcaloïde sympathomimétique naturel retrouvé dans la plante 

Erythroxylon coca. Elle se présente sous la forme d’une poudre cristalline transparente, sans 

odeur et hygroscopique avec goût amer.10 

La cocaïne possède de nombreux résidus de solvants organiques qui la rende difficilement 

consommable, d’où la nécessité d’une étape de purification. Après préparation, on obtient des 

cristaux blancs légèrement amers appelé « chlorhydrate de cocaïne » ou « neige » qui est la 

forme de consommation la plus courante. Souvent utilisée par voie intranasale mais rarement 

injectée. 

Le « crack », autre forme de la cocaïne, est un produit de précipitation à chaud du produit qui 

se présente par la suite sous la forme de « galette » solide qui est ensuite effrité en morceaux 

dur en forme de « cailloux ». Le crack est consommé par inhalation après chauffage du produit. 

La cocaïne est un ester d’acide benzoïque qui était utilisé à l’origine comme anesthésiant local, 

il n’est plus utilisé en raison de son grand potentiel addictif. Elle était également utilisée comme 

stimulant en Amérique du Sud depuis plus de 5 000 ans, sous forme de feuilles à mâcher ou 

de thés à infuser.11 

I.5.1.2. Pharmacocinétique 

Absorption 

L’absorption de la cocaïne varie énormément en fonction de sa voie d’administration. Quelle 

soit sous forme de poudre cristalline ou sous forme de « crack », elle peut être administré de 

différentes manières : par voie inhalée, intranasale, orale ou intraveineuse.  

La voie la plus commune reste la voie respiratoire, la poudre est « sniffée » et le crack est 

fumé, la voie respiratoire est privilégiée pour ses effets rapides au niveau cérébrales en 6 à 8 

s.  

La voie intranasale réduit l’administration du produit par l’effet vasoconstricteur de celui-ci qui 

augmente le délai de 60 minutes pour atteindre le pic de concentration plasmatique. 

La voie intraveineuse est utilisée pour le chlorhydrate de cocaïne dissous dans une solution 

aqueuse, et possède la même biodisponibilité que la voie inhalée. Elle permet des effets très 

rapides, quasi instantanés. 
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Enfin, il existe une administration au niveau de la muqueuse buccale, vaginale ou rectale, bien 

que la biodisponibilité des telles voies soit faible, elle est associée à des effets plus longs allant 

jusque 1 à 2h.8,10 

Distribution 

La biodisponibilité de la cocaïne est rapide dans les tissus, la molécule se lie aux albumines 

et aux glycoprotéines à 90% et est présente en forte concentration dans le cerveau, les 

poumons, les reins, le sang, le cœur et les tissus musculaires. La cocaïne possède un temps 

de ½ vie de 40 à 90 min, variable selon les modes d’administration. 

Métabolisme 

 

Figure 2 : Métabolisation de la cocaïne 

La cocaïne possède plusieurs métabolites : l’ecgonineméthylester (EME) et la 

benzoylecgonine (BZE), qui sont inactifs, et la norcocaïne, qui est active.  

La BZE peut être hydrolysée spontanément à pH physiologique au niveau de la fonction 

méthylester de la partie ecgonine de la cocaïne. Il existe également une voie enzymatique par 

l’intermédiaire des carboxylestérases hépatiques de type 1. Sa demi-vie d’élimination 

plasmatique est comprise entre 4 et 7h et on la retrouve jusqu’à 24h dans le sang et 40 à 60h 

dans les urines. Au vu de ces caractéristiques, elle est fréquemment utilisée comme marqueur 

de consommation de cocaïne. Inactif, il ne traverse ni la barrière hémato-encéphalique ni le 

placenta. 

L’EME est formé dans le foie et le plasma, notamment par les carboxylestérase de type 2. 

Bien que présente à plus faible concentration que la BZE, il est considéré comme métabolite 

majeur.  

La BZE et l’EME vont ensuite se métabolise en ecgonine qui apparaît tardivement mais reste 

bien plus longtemps dans les urines (jusqu’à 98h). 

La cocaïne peut également subir une N-déméthylation au niveau du foie par le CYP450 qui 

génère la norcocaïne, métabolite actif, hautement hépatotoxique et cardiotoxique, capable de 

traverser la barrière hémato-encéphalique. 

Absorbée avec l’alcool, il forme le cocaéthylène et prolonge de ce fait le temps de demi-vie 

puisque l’alcool consommé diminue l’activité des carboxylestérases hépatiques de type 1 et 

2. 8 
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I.5.1.3. Effets  

Puissant inhibiteur de la recapture de la dopamine, elle semble libérer ce neurotransmetteur 

et augmenter ainsi sa neurotransmission de manière aiguë. Cependant en cas d’administration 

répétée, elle entraine une réduction des concentrations de dopamine au niveau du système 

nerveux central.  

La cocaïne est un psychostimulant puissant dose-dépendant et dont l’effet dépend de la voie 

d’administration. L’euphorie causé pour la consommation de drogues confère un sentiment de 

toute puissance au consommateur qui va jusque ne plus ressentir la douleur ou la fatigue. Elle 

désinhibe et peut stimuler le désir sexuel chez les consommateurs naïfs. La descente 

provoque chez le consommateurs une agressivité qui est plus importante chez les 

consommateurs de « crack ». Sur le plan physiologique, on retrouve des symptômes comme 

une tachycardie, une mydriase, une hypertension artérielle, sueurs et frissons, nausées, 

vomissement et une confusion mentale. De forte dose sont associés à de l’hyperthermie, une 

rhabdomyolyse, un choc et des lésions hépatiques aiguës, qui peuvent être graves, voire 

mortelles.12 

 

I.5.2. Amphétamines et dérivés 

I.5.2.1. Chimie 

 

Figure 3 : Crystal de méthamphétamine et molécule d'amphétamine 

Les amphétamines sont des psychostimulants, produits synthétique utilisés de manière illicite 

dans les milieux festifs et sportifs comme dopant ou coupe-faim. En pharmacologie, on le 

retrouve notamment dans le traitement des troubles déficitaires de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDAH).  

L’amphétamine est le chef de file des amphétaminiques et est disponible en milieu festif sous 

forme de poudre, de comprimés ou sous forme de « cristal ». 

La méthamphétamine, connu sous le nom de « crystal », « speed » ou encore « meth » est 

utilisée sous sa forme hydrate. 

La MDMA également connu sous le nom « d’ecstasy » est entactogènes. Disponible sous la 

forme de comprimé, gélules, poudre « sniffée », ou cristaux, est beaucoup retrouvé dans le 

milieux « techno » également.  

La MDEA, appartient à la famille des entactogènes également, elle est retrouvée dans les 

comprimés d’ecstasy à hauteur de 20% environ.  

La MDA, plus connu sous le nom de « love drug », appartient aux entactogène et peut avoir 

des effets hallucinogènes. Il s’agit aussi d’un métabolite de la MDMA ou de la MDEA. 8,13 
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I.5.2.2. Pharmacocinétique 

Administration 

Les amphétaminiques sont rapidement absorbé pour voie orale, et est totalement absorbé au 

niveau intestinal sous forme de sulfate. Pour l’amphétamine, le pic plasmatique apparaît en 2 

à 4h tandis que pour la méthamphétamine il est de 3,6h environ et de 2h pour la MDMA. La 

MDMA est absorbé au niveau intestinale en 20 à 60 min. Son métabolite, la MDA, atteint son 

pic en 6h après injection.8,14 

Métabolisme 

La méthamphétamine se métabolise en amphétamine et en 4-hydroxyméthamphétamine. 

L’amphétamine se métabolise en phénylacétone, en acide benzoïque puis en acide 

hippurique. La MDMA, quant à elle, présente deux voies métabolique : une déméthylation et 

une N-déalkylation. La déméthylation serait catalysée par les cytochromes CYPD1/6 ou 

CYP3A2/4 et CYP1A2. En parallèle, ces voies métaboliques peuvent se former d’autres 

métabolites qui seraient potentiellement hépatotoxique et neurotoxiques.8,14 

Élimination  

L’excrétion des amphétamines est essentiellement urinaire, l’amphétamine apparaît en 20 min 

après consommation sous la forme inchangée ou sous la forme de métabolites désaminés. La 

durée de détection est d’environ 4 jours. On peut néanmoins retrouver l’amphétamine comme 

métabolite de la méthamphétamine en 24h, mais la forme inchangée reste celle qu’on retrouve 

le plus au niveau urinaire. On retrouve la méthamphétamine pendant 7 jours dans les urines 

contre 72 h pour la MDMA. 7 

I.5.2.3. Effets  

Les amphétaminiques ont un effet stimulant sur le système nerveux central, agoniste 

dopaminergique indirect et non sélectif. Elle est responsable de l’augmentation de la 

concentration catécholamines tel que l’adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine et 

principalement la dopamine. Elle entraîne ainsi une augmentation de la vigilance, des 

performances et de la concentration. 

Les entactogènes comme la MDMA, la MDEA ou la MDA provoque des effets psychotropes 

fugace marqués par la libération de sérotonine (5HT). 

Les amphétaminiques sont responsables d’un sentiment de bien-être et d’euphorie, mais aussi 

de la diminution du sentiment de fatigue allant jusqu’à la privation de sommeil. En effet 

secondaires on peut retrouver : irritabilité, nervosité, céphalées, akinésie, perte d’appétit, 

sudation, augmentation de la libido et compulsivité.8,14 
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I.5.3. Opiacés et dérivés 

I.5.3.1. Chimie 

 

Figure 4 : Latex provenant d'une capsule de pavot et les molécules d'opiacés24 

Parmi les opiacés, on retrouve les opiacés naturels, extrait du pavot sous la forme d’un latex 

blancs dans lequel on retrouve une quarantaine d’alcaloïde. On retrouve ces substances dans 

les prescriptions contre la douleur mais également pour les dépendances majeurs lié aux 

opiacés. Cette famille regroupe des substances tel que l’héroïne, la méthadone, la 

buprénorphine, l’oxycodone, la codéine, le fentanyl ou encore la morphine. 15 

La morphine est un analgésique naturel qui soulage les douleurs intenses ou rebelles d’origine 

néoplasique, son usage peut également être illicite bien que rare.  

L’héroïne (diacétylmorphine) est un opiacé hémisynthétique utilisé pour ses effets stupéfiants. 

Utilisé sous forme de sel, sa solubilité dans l’eau le rend facile d’administration par voie 

intraveineuse. Il est considéré comme étant trois fois plus fort que la morphine à dose égale 

avec des effets remarqué comme plus brutaux que ceux de la morphine. 16 

 

I.5.3.2. Pharmacocinétique 

Administration 

L’administration se fait principalement par voie intraveineuse, apprécié pour ses effets plus 

rapide, elle peut néanmoins se substituer par une utilisation par voie sous-cutanée ou nasale 

« sniff » voir par inhalation. Cependant, la voie intraveineuse comporte des risques d’infection 

virale (hépatite, VIH, etc..) lors d’échange de seringue entre plusieurs sujets. La voie orale est 

possible pour la morphine, avec une biodisponibilité de 30-40% mais possède un effet 

analgésique médiocre.8,17 

Distribution 

Bien que moins liposoluble que l’héroïne, la morphine se distribue dans tout l’organisme avec 

un volume de distribution compris entre 2,1 à 4,0 L/kg tandis que l’héroïne possède un plus 

large volume à 25,0 L/kg. Le pic plasmatique est atteint en 1 à 1,5h pour la morphine et en 5 

min environ pour l’héroïne, soit en même temps que son métabolite, la 6-monoacétylmorphine 

(6-MAM). Les deux molécules pénètrent tous les organes sans s’y accumuler et traversent 

facilement et rapidement la BHE, l’héroïne plus rapidement que la morphine du fait de son 

caractère lipophile, ce qui rend sa consommation plus intéressante pour les sujets. 8,17 
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Métabolisme 

La morphine et l’héroïne sont métabolisée dans le foie, respectivement par 

glucoronoconjugaison, qui produit la morphine-6-glucuronide (50 fois plus actif que la 

substance mère) et la morphine-3-glucoronide, et par déacétylation de la 6-MAM en morphine. 

La 6-MAM possède une demi-vie de 20min environ contre 1,5 à 3h pour la morphine, c’est ce 

qui rend également les effets de l’héroïne plus intense et plus agréable au niveau du tissu 

nerveux. La morphine se métabolise à hauteur de 90% en métabolite par métabolisme de 

premier passage important entrainant une forte production de métabolite lors d’injection. 8,17 

Élimination  

L’élimination des opiacés se fait principalement par voie urinaire (70 à 90%) en 24h et reste 

détectable dans les urines pendant 7h à 12h. 8,17 

 

I.5.3.3. Effets  

Les opiacés en général, agissent préférentiellement sur les récepteurs mu, kappa et, plus 

faiblement, les récepteurs sigma et ont une activité agoniste provoquant chez le 

consommateurs : analgésie, sédation, myosis, euphorie, dépression respiratoire. L’héroïne ne 

constitue cependant pas un bon agoniste pour ces récepteurs, mais elle permet de faciliter le 

passage de ses métabolites comme la 6-MAM à travers la BHE (d’où des effets plus rapide et 

intense que pour la morphine). 

Les opioïdes possèdent néanmoins des effets secondaires non négligeables comme la 

dysphorie, les nausées et vomissements, principalement lors de première consommation. On 

note également une perte d’appétit, constipation, une sensation de chaleur de la peau et des 

démangeaisons. Les signes cliniques se caractérise par un myosis important, une fréquence 

respiratoire réduite mais, également, une température corporelle basse et une sécheresse 

buccale. L’héroïne serait également responsable d’une altération de l’acuité visuelle et de la 

réponse au stimuli (jugement, concentration, mémoire). 

A forte dose, le sujet peut ressentir un ralentissement se traduisant par une tendance à 

s’endormir. En fonction de la dose et de la tolérance, la dépression respiratoire peut s’aggraver 

pouvant aller jusqu’au coma bien souvent mortel. L’overdose semble survenir chez la 

personne lors d’une consommation concomitante d’alcool à forte dose et d’héroïne. 

Le consommateur régulier va ressentir une perturbation continue du psychisme se traduisant 

par des réactions paranoïaques, de grandes variations de l’état de conscience, des 

comportements asociaux, agressifs, dépressifs voir même suicidaires. 7,24 

 

I.5.4. Détection dans la salive 

I.5.4.1. Amphétamines 

Pour l’amphétamine et la méthamphétamine, la détection se fait pendant environ 2 jours après 

administration. Cette durée de détection est très probablement favorisée par la fonction 

aminée et le caractère liposoluble des molécules. 
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Il est néanmoins possible de retrouver de l’amphétamine dû à la métabolisation de 

médicaments comme le traitement du TDAH, la ritaline, contenant un produit de la famille des 

amphétamines : le méthylphénidate chlorhydrate. 8 

I.5.4.2. Cocaïne 

La détection de la cocaïne dans la salive est moins longue que pour l’amphétamine, elle se 

détecte entre 4 et 12h après peu importe le mode d’administration mais elle est cependant 

éliminée rapidement. La BZE et l’EME sont détecté 1h après administration avec des demi-

vies d’élimination plus longues de 3.4 à 13.8h pour la BZE et 2.4 à 15.5h pour l’EME.19 

I.5.4.3. Opiacés 

Quel que soit l’administration utilisée (intraveineuse, nasale, inhalée), l’héroïne reste dans la 

salive pendant 1h, tandis que son métabolite 6-MAM est détecté pendant 1 à 4h. La morphine 

peut être détectée, quant à elle, pendant 12h dans la salive en moyenne. 8 
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II. Travaux personnels  

II.1. Contexte de la thèse et stratégie de l’étude 

Dans un contexte médico-légal et dans un contexte clinique, où les résultats sont bien 

souvent attendus en urgence, une méthode d’analyse pour la recherche et le dosage des 

produits stupéfiants, doit d’être à la fois, rapide, spécifique et sensible.   

Nos travaux avaient pour objectif de développer une méthode de recherche et dosage des 

produits stupéfiants dans la salive par le couplage une source Probe ElectroSpray Ionization 

(PESI) à un spectromètre de masse (MS) haute résolution (HR) de type Q-TOF (Time-of-flight).  

Le travail présenté dans ce manuscrit met en avant la validation et l’application de cette 

méthode analytique ainsi que le travail d’optimisation réalisé en amont. 

J’ai réalisé ma thèse au sein du service de pharmacologie, toxicologie et pharmacovigilance 

du CHU de Limoges. Depuis plusieurs années, ce laboratoire est lié contractuellement avec 

la société Shimadzu® au titre de « Innovative Center ». Brièvement, des développements 

analytiques sont réalisés au sein du service en faisant appel à des systèmes d’analyse encore 

en cours de développement ou de commercialisation par la société Shimadzu®. Ainsi, le 

couplage PESI-HRMS dont il est question dans ce manuscrit est une innovation analytique. 

Plus précisément, ces travaux ont été menés au sein de l’Unité Fonctionnelle de Toxicologie 

médico-légale (sous la responsabilité du Dr Souleiman El Balkhi et du Pr Franck Saint-

Marcoux), dont une des activités est la recherche et le dosage de stupéfiants dans les matrices 

biologiques et les organes. Ce secteur d’analyse est accrédité par le Comité Français 

d’Accréditation (COFRAC) selon la norme ISO 15189 dédiée à la Biologie Médicale (matrices 

biologiques) depuis 2008. Cette accréditation reconnaît à la fois la compétence technique et 

l'impartialité d'un organisme pour mener des tâches particulières. Brièvement, ces normes 

encadrent les aspects pré-analytiques, analytiques et post-analytiques ; soit, en d’autres 

termes, toutes les étapes d’une analyse depuis la réception d’un échantillon jusqu’au rendu 

du résultat. 

II.2. Probe ElectroSpray Ionization : PESI 

Nos travaux ont fait appel à une source d’ionisation ne nécessitant pas de système de 

séparation chromatographique. L’avantage plus que séduisant d’une analyse rapide, en moins 

de deux minutes, sans préparation d’échantillon, a suscité l’intérêt de pouvoir mettre en place 

un tel outil analytique en routine ; notamment dans un contexte médico-légal. 

La source PESI a été introduite pour la première fois par Hiraoka et al. en 2008.20 Elle se 

présente comme une miniaturisation de l’ionisation ESI dans laquelle le capillaire du nano-

électrospray converge vers une aiguille solide avec une pointe d’une centaines de nanomètres 

(environ 700 nm). Ce mode d’ionisation permet de s’affranchir de la séparation par 

chromatographie et, ainsi, d’obtenir une analyse ultrarapide avec peu voire pas de préparation 

d’échantillon.21 
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Figure 5 : Schéma du mode d'ionisation PESI 

Plus précisément, la PESI se compose en deux parties : une aiguille en acier inoxydable, 

propre et hydrophile et une plaque pour le dépôt de l’échantillon. L’échantillon est déposé en 

petite quantité (10 µL) sur une plaque de polypropylène sur laquelle est creusé un puit qui est 

placé ensuite sur une platine de manipulation sur l’axe x-y-z. L’aiguille placée dans la source 

perpendiculairement à l’entrée du spectromètre de masse sur un axe verticale avec un 

système actionné par un moteur linéaire, prélève l’échantillon en surface sur une profondeur 

d’environ 0,5 mm pendant environ 50 ms. L’aiguille est soumise à un voltage compris entre 1 

et 3 kV, pour permettre l’ionisation de l’échantillon lorsqu’elle effectue ses mouvements de 

haut en bas. Quand l’aiguille est en position basse, l’échantillon est prélevé en se déposant à 

la surface de l’aiguille, et, quand l’aiguille est en position haute, l’échantillon est ionisé.22  

 

Figure 6 : (a) Electrospray avec un capillaire ø ∼0,1 mm. (b) Nanoelectrospray à l'aide d'un capillaire ø 

de quelques μm. (c) Electropulvérisation par sonde à l'aide d'une aiguille métallique pointue  (Hiraoka 

et al.2020) 

Le mécanisme d’ionisation se fait à l’image d’une ionisation à l’aide d’une source ESI, les 

molécules de l’échantillon sont orientées vers le spectromètre de masse en formant un cône 

de Taylor. Les gouttelettes chargées, ainsi formées, se désolvatent jusqu’à ce que les forces 

de répulsions coulombiennes excèdent les forces de cohésion des gouttelettes, ce qui forme 

des microgouttelettes chargées puis des ions qui seront ensuite analysées par le spectromètre 

de masse.22 
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Le mouvement de va-et-vient de l’aiguille donne au signal obtenu l’allure d’un « peigne 

d’acquisition » représentant une succession d’ionisation de l’échantillon, cette forme 

d’acquisition se rapproche d’une représentation d’un XIC (extracted courant ion). Ainsi, le 

sommet du pic représente l’ionisation de l’échantillon et le retour à la base du pics représente 

le prélèvement de l’échantillon par l’aiguille. 

Figure 7 : Signal obtenus en MS1 pour la molécule d'amphétamine à 50 ng/mL 

 

Le premier couplage optimisé dans le service du CHU de Limoges comprenait une source 

PESI associée à un spectromètre de masse en tandem de type triple quadripôle. Le système 

utilisé était un triple quadripôle de type « 8050 » de la société Shimadzu®. 

 

Figure 8 : Système PESI-MS/MS de type TQ (Shimadzu®) 

 

II.3. Spectrométrie de masse haute résolution : HRMS 

Le spectromètre de masse haute résolution utilisé était un système hybride combinant 

un analyseur quadripolaire avec un analyseur à temps de vol (TOF ; Time-Of-Flight). 

Brièvement, son fonctionnement est le suivant : l’analyseur quadripolaire isole un type d’ion 

par l’utilisation d’un champ magnétique en fonction de son rapport masse sur charge (m/z). 

L’ion placé dans un champ quadripolaire, pénètre dans l’espace délimité par quatre barres 

cylindriques dans lequel il va être soumis à un potentiel électrique. L’analyseur quadripolaire 

comporte quatre barres métalliques parallèles longues repartis en deux jeux d’électrodes 

opposés de potentiel électriques positif et négatif. Les analyseurs ont pour propriété de 

globalement focaliser la trajectoire des ions au centre du quadripôle. Le champ alternatif initié 

par les barres positives et négatives fait « tourner » ce puit et ce sommet de potentiel. Les ions 

resonnant sont entrainés par la suite vers la cellule de collision tandis que les ions non-

resonnant sont éliminés en se fracassant sur les électrodes.  

La cellule de collision a pour rôle de créer une interaction ion-neutre avec un gaz inerte. Lors 

de la collision entre les ions et le gaz inerte, seule une fraction de l’énergie cinétique initiale 
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de l’ion incident est transformée en énergie interne et l’ion ainsi activé se fragmente en ion-fils 

de masse différente 

Les ions fragmentés vont ensuite se diriger vers le deuxième analyseur, « le TOF ». Le 

principe de cet analyseur est simple : il repose sur la mesure du temps nécessaire pour les 

ions à parcourir un tube de vol avant d’arriver au détecteur.  

 

 

Les ions sont transportés à des vitesses inversement proportionnelles à leur rapport m/z. 

Ainsi, les ions plus lourds mettront davantage de temps à atteindre le détecteur que les ions 

plus légers. De manière itérative, il y a un remplissage dans le « Pusher » (voir figure 9) au 

travers du modulateur. A ce niveau, un des principaux fondamentaux est le suivant : le pusher 

se remplit, puis libère les ions accumulés dans le TOF, tout en stoppant simultanément son 

remplissage pendant cette étape. En d’autres termes, cette approche permet de transmettre 

100% des ions entrant par paquets, sans perte d’ions, grâce au blocage effectué lorsqu’il 

atteint un quota d’ions à envoyer dans le TOF. Dans le TOF, les ions cheminent au travers du 

réflectron qui permet de réajuster le temps de vol d’ions de même masse mais ayant des 

énergies cinétiques différentes, afin qu’ils atteignent simultanément le détecteur. Au total, on 

peut ainsi estimer le rapport m/z d’un ion car sont connus, la durée du trajet de l’ion dans le 

TOF, la longueur du TOF et la tension d’accélération appliquée à l’ion. 23 

L’un des principaux avantages d’un outil HRMS est qu’il permet de distinguer des 

composés isobariques en utilisant la masse exacte ; à la différence de la spectrométrie de 

masse de basse résolution qui permet de distinguer uniquement des composés ayant une 

masse nominale différente. La notion de masse exacte est très importante, elle donne la 

possibilité de gagner en spécificité en éliminant les possibles interférences et les faux 

positifs.24 Par exemple, dans le laboratoire du CHU de Limoges, la HRMS est fréquemment 

utilisée comme outil de confirmation de la présence d’une molécule lorsqu’une méthode de 

screening en basse résolution l’a identifié de façon « douteuse ».  

 

Figure 9 : Représentation d'un spectromètre de masse haute résolution de type QTOF couplé à 

une source ESI 
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III. Matériels et méthodes 

III.1. Appareillage 

III.1.1. PESI-QTOF 

Le système d’analyse était composé d’une source PESI, couplée à un spectromètre de masse 

haute résolution de type QTOF, modèle LCMS-9030® de la société Shimadzu® utilisé en mode 

positif.  

Les paramètres de la source ont été ceux définis a priori25,26 : le volume d’échantillon prélevé 

a été paramétré était de 10 µL; la position de la plaque dédiée était réglé à -46mm 

(correspondant à la différence entre la position basse et la position haute de l’aiguille); le temps 

passé dans l'échantillon lorsque l'aiguille est en position basse : 30ms; le voltage appliqué à 

l’aiguille était de 2,3 kV; la vitesse de l’aiguille était de 400 ms; la Desolvatation Line était 

réglée à 250°C et le Heat Block à 50°C. 

III.1.2. Analyses complémentaires : LC-ESI-MS/MS 

La méthode sur LC-ESI-MS/MS est la méthode utilisée usuellement en routine au laboratoire 

Elle a servi de comparateur à la méthode que nous développions. La méthode analytique et 

la préparation d’échantillon à base de sels QuECHERS utilisé au sein de l’unité a fait l’objet 

d’une publication.27 Cette méthode est réalisée sur un système de chromatographie liquide 

LC-30 AD Nexera X2 de la société Shimadzu® et d’une source ESI (electrospray ionization) 

couplé à un spectromètre de masse en tandem de type triple quadripole modèle 8050 de la 

société Shimadzu®. Le gradient utilisé était (A) eau, formiate d’ammonium à 2mM/0,002% 

tampon acide formique et (B) méthanol, formiate d’ammonium à 2mM/0,002% tampon acide 

formique. 

 

III.2. Produits et échantillons 

III.2.1. Solvants et standard 

Pour la réalisation de ce travail, le choix des molécules à étudier s’est porté sur un total de 9 

molécules toute présente sur la liste des stupéfiants à rechercher. Les différentes molécules 

et étalons internes utilisés ont été obtenus auprès des laboratoires Cerilliant (Round Rock, TX, 

USA) et LGC (Molsheim, France) et sont présentées dans le tableau 1.  
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Tableau : Molécules de CAO et étalons interne compris dans la méthode d'analyse 

Molécules CAO Molécules d’étalon interne 

6-monoacétylmorphine 

Amphétamine 

Benzoylecgonine 

Cocaïne 

EME 

MDA 

MDEA 

MDMA 

Méthamphétamine 

6-monoacétylmorphine-D3 

Amphétamine-D5 

Benzoylecgonine-D3 

Cocaïne-D3 

EME-D3 

MDA-D5 

MDEA-D5 

MDMA-D5 

Méthamphétamine-D5 

Ces molécules de la famille des cocaïniques, des amphétamines et des opiacés sont 

regroupées sous le terme CAO. 

Les solutions mères ont été préparées à 1 g/L soit dans de l'acétonitrile soit dans du méthanol. 

Les solutions ont été conservées à -20°C pendant 12 mois. 

L’éthanol a été obtenu auprès du laboratoire Carlo erba (Val de Reuil, France), le méthanol 

auprès du laboratoire Fisher chemical (Illkrich, France), le formiate d’ammonium auprès de 

Bioserv (Morangis, France). L’eau désionisée était produite par un système millipore interne 

au laboratoire. 

III.2.2. Calibrant 

L’élément le plus important du système est sa capacité à mesurer les composés avec une 

grande précision de masse. Pour y parvenir, des étapes de calibration sont nécessaires. L’une 

d’entre elle consiste en une calibration du TOF par injection d’une solution de NaI dans la 

chambre d’ionisation avant chaque série d’échantillon. Toutes les données récoltées durant 

cette étude remplissaient le critère d’identification d’erreur de masse inférieur à 5 ppm. L’erreur 

de masse est calculée par la différence entre la masse exacte et la masse mesuré de 2 ions, 

incluant l’ion précurseur et de son fragment. 

III.2.3. Échantillons 

Une partie des échantillons utilisés dans le cadre de ce travail de thèse ont été obtenus auprès 

de « volontaires » : personnel du laboratoire ayant accepté de donner un prélèvement de leur 

salive dans le cadre de mes travaux. Ces échantillons ont servi de matrice vierge. 

Une autre partie était issue de l’activité de routine du laboratoire. Il s’agissait de reliquats de 

prélèvements parvenus au laboratoire pour une recherche de stupéfiants dans le cadre de 

contrôles routiers. Ces échantillons salivaires étaient obtenus à partir des écouvillons de type 

« FloqSwab® » (voir paragraphe I.4 de l’Introduction) permettant la collection de salive et de 

cellules buccales en frottant l’intérieur des joues, les gencives et la langue pendant quelques 

minutes afin de récolter des cellules buccales28–30.  
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Figure 10 : Écouvillon de type FloqSwab® utilisé par les forces de l'ordre lors de contrôle routier 

 

III.3. Travail d’optimisation 

L’optimisation d’une méthode est une étape essentielle et répondant à un cahier des charges. 

L’approche choisie ici était une méthode séquentielle, c’est-à-dire que nous avons choisi de 

faire varier les différents paramètres simultanément et d’en déterminer les paramètres 

optimaux. 

Les paramètres choisis étaient les suivants : la préparation d’échantillon, les paramètres 

propres à l’aiguille de la PESI et les paramètres du QTOF. 

 

III.3.1. Optimisation de la préparation d’échantillons  

L’avantage de la PESI est la simplicité de la préparation d’échantillon qui ne nécessite qu’une 

simple dilution. Le choix de la dilution était donc primordial pour obtenir une réponse 

suffisamment intense pour être mesurée. Mais le choix du solvant l’était tout autant pour 

obtenir une ionisation satisfaisante des analytes à observer.  

Ainsi, les tests de solvants se sont principalement portés sur un mélange éthanol/formiate 

d’ammonium 10 mM et un mélange isopropanol/acétate d’ammonium (expérience acquise au 

préalable par le laboratoire). Mais, il a été également testé l’utilisation de différents alcool 

(éthanol, méthanol, isopropanol), seuls, en association et en différentes proportions avec du 

formiate d’ammonium, de l’acétate d’ammonium ou un tampon phosphate. La comparaison de 

chaque solvant s’est faite à l’aide d’un échantillon « blanc » et d’un échantillon dopé à 5 ng/mL 

dans la salive, l’objectif étant de définir une différence significative entre un échantillon vierge 

de stupéfiants et un niveau bas de concentration. 

En utilisant un mélange d’éthanol et de formiate d’ammonium à 10 mM, le signal obtenu était 

le plus intense et le plus répétable pour chacune des molécules.  

 

III.3.2. Synchronisation PESI - QTOF 

Le paramètre le plus important à optimiser au niveau de la méthode était la synchronicité entre 

la vitesse de l’aiguille PESI et les Event Time (temps de d’acquisition) du QTOF. Pour 

synchroniser l'ionisation à la surface de la sonde avec l'acquisition du système MS, plusieurs 

paramètres ont dû être ajustés, parmi lesquels : a) Le temps total de mouvement de l’aiguille 

(c'est-à-dire sa fréquence) ; b) Les temps d'événement du spectromètre de masse (c'est-à-

dire le temps passé pour chaque événement MS1 ou MS2). Les critères de cette étude étaient 

la forme des pics et la surface totale des signaux obtenus dans la salive pour les différentes 
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molécules étudiées. Comparativement au travaux menés en PESI-MS/MS, il a été décidé de 

ralentir la vitesse de l’aiguille à 400 ms (paramètre initial à 600 ms) et d’augmenter la vitesse 

des Event Time à 0.050 s, afin d’obtenir la meilleure « coordination » entre l’ionisation des 

molécules arrivant au niveau du TOF et le cycle d’acquisition de ce dernier. 

 

 

Figure 11 : Influence de la fréquence du mouvement de l'aiguille et de la durée des événements MS 

sur le signal, A) Durée totale du mouvement de l'aiguille = 430 ms ; B) Durée totale du mouvement de 

l'aiguille = 1030 ms ; C) Temps d’acquisition MS = 50 ms ; D) Temps d’acquisition MS = 100 ms 

 

III.3.3. Plan d’expérience 

Ainsi nous avons élaboré le plan d’expérience suivant, et avons pu valider les paramètres 

d’optimisation au fur et à mesure des expériences :  

Tableau 1 : Plan des expériences réalisées 

Expériences Paramètre 1 Paramètre 2 Paramètre 3 

Expérience 1 Ethanol/Formiate 
d’ammonium 

600 ms 1,00 s 

Q1 +/- 4 Da 

Expérience 2 IPA/acétate 
d’ammonium 

600 ms 1,00 s 

Q1 +/- 4 Da 

Expérience 3 Ethanol/Formiate 
d’ammonium 

400 ms 0,050 s 

Q1 +/- 4 Da 

Expérience 4 IPA/acétate 
d’ammonium 

400 ms 0,050 s 

Q1 +/- 4 Da 

Expérience 5 Ethanol/Formiate 
d’ammonium 

400 ms 0,050 s 

Q1 +/- 1 Da 

Expérience 6 IPA/acétate 
d’ammonium 

400 ms 0,050 s 

Q1 +/- 1 Da 
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Il a été remarqué un bruit analytique assez important dans les échantillons « blanc » lorsque 

les conditions de résolution n’étaient pas assez exigeantes. Le choix a donc été de changer le 

paramètre de résolution du Q1 en appliquant une résolution de +/- 1 Da, et non plus de +/- 

4Da pour la masse de l’ion pseudomoléculaire. Ceci  nous a permis de gagner en sélectivité. 

 

III.4. Conclusion 

L’optimisation de la préparation d’échantillon a permis d’établir le protocole suivant : 

Après avoir laissé sécher 24h l’échantillon FloqSwab®, l’écouvillon est imbibé de 2 mL 

d’éthanol/formiate d’ammonium 50/50 à 10mM puis est placé dans un bain à ultrason pendant 

10min à 37°C (Pulse 100).  

Puis dans un Eppendorf, la dilution de l’échantillon se fait en suivant le protocole suivant : 

- 50 μL de matrice (salive)  

- Dilués dans 500 μL d’un mélange éthanol/formiate d’ammonium à 10mM (50/50 v/v) 

- Ajout de 10 μL de la solution contenant les étalons internes. 

Pour vérifier la linéarité de la méthode mis en place, des gammes d’étalonnage ont été 

réalisées en matrice salivaire. Pour ce faire, de la salive vierge a été récoltée auprès de 

volontaires et placés au réfrigérateur pendant 24h avant analyse. La salive a ensuite été dopée 

avec une solution de CAO aux concentrations suivantes : 5, 10, 25, 50 et 100 ng/mL. Les 

gammes étaient préparées selon le protocole cité ci-dessus. 

Après optimisation, le choix de la méthode d’analyse finale portait sur un mode d’acquisition 

dit « MS/MS » ou MS2, en mode d’ionisation positif. Brièvement, le mode d’acquisition « 

MS/MS » est basé sur la recherche de la fragmentation d’une masse x d’un composé. Pour se 

faire, en Q1, la sélection de tous les composés ayant une masse x à +/-1 Da sont considérés 

pour être fragmentés par la cellule de collision. Dans cette cellule, les composés sont soumis 

à une rampe d’énergie de collision allant de 5 à 55 V. Ainsi, les composés qui parviennent au 

TOF sont identifiés en fonction de leur masse exacte et de l’ensemble de leurs fragments. 

L’avantage d’un mode d’acquisition « MS/MS » par rapport à un mode classique de « MRM » 

(« multiple reaction monitoring »), tient donc à l’exhaustivité de l’information spectrale : on 

dispose de l’ensemble de l’information des fragments obtenu en MS2 quand un mode MRM 

se limite à l’information des transitions sélectionnés en amont. 

Les critères d'identification suivants ont été appliqués pour chaque molécules : 2 ions dont 
l'ion précurseur et un de ses fragments avec (pour les deux) une précision de masse ≤ 5 ppm 
(ou < 1 mDa pour m/z < 200) pour prouver le présence de la molécule. 

Ce procédé d’acquisition permet d’obtenir une réponse plus intense en MS1 pour l’ion 

pseudomoléculaire d’intérêt et de pouvoir choisir les fragments qui semblent les plus 

pertinents. 

Les conditions analytiques optimisées sont présentées ci-après et dans le tableau 3 : 

- Tension appliquée à l’aiguille : 2,3 kV 
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- Temps de cycle de l’aiguille : 400 ms 

- Température de la « desolvatation line » : 250°C 

- Température du « heat block » : 50°C 

- Durée de chaque acquisition par le TOF : 0,050 s 

 

Tableau 2 : Paramètres analytiques définis pour les molécules de CAO 

Molécules CAO Ions précurseurs et 

ions fragments (m/z) 

Energie de 

collisions 

(V) 

Molécules étalon 

interne 

Ions précurseurs 

et ions fragments 

(m/z) 

Energie de 

collisions 

(V) 

6-MAM 328.1543>165.0699 43 6-MAM-D3 331.1734>165.0699 43 

Amphétamine 136.1110>91.0542 19 Amphétamine-D5 141.1429>93.0660 18 

Benzoylecgonine 290.1382>168.1019 18 Benzoylecgonine-D3 293.1576>171.1207 19 

Cocaïne 304.1543>182.1176 20 Cocaïne-D3 307.1734>185.1364 19 

EME 200.1281>182.1176 16 EME-D3 203.1467>185.1362 24 

MDA 180.1019>105.0699 22 MDA-D5 185.1331>168.1063 13 

MDEA 208.1332163.0754 15 MDEA-D5 213.1644>163.0751 14 

MDMA 194.1171>163.0754 24 MDMA-D5 199.1487>165.0877 15 

Méthamphétamine 150.1277>91.0542 23 Méthamphétamine-

D5 

155.1585>92.0599 20 
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IV. Validation de la méthode 

L’étape de la validation d’une méthode intervient une fois l’optimisation terminée. Il s’agit de la 

procédure par laquelle on démontre, preuves expérimentales à l’appui, que les performances 

de la méthode permettent de répondre aux exigences de l’usage auquel elle est destinée. Elle 

apporte la preuve aux autorités en charge de son évaluation que son usage rend des résultats 

les plus proches possible de la réalité. 

La validation a été menée selon la procédure interne au laboratoire, validée par le comité 

français d’accréditation (COFRAC). Le laboratoire travaille sous accréditation COFRAC selon 

la norme ISO 15189 (numéro d’accréditation 8-2607). 

L’arrêté du 13 décembre 2016 énonce que les méthodes analytiques doivent présenter une 

limite de détection d’au moins 10 ng/mL. Dans la méthode développée, nous avons toutefois 

inséré un point de gamme à 5 ng/mL. 

La validation de la méthode analytique préalablement optimisée s’est déroulé en vérifiant la 

validité des critères suivants : 

- La linéarité 

- La limite de détection et de quantification 

- La répétabilité 

- La reproductibilité 

- L’exactitude 

 

IV.1.1. Linéarité : création d’une gamme dynamique 

Pour vérifier la linéarité, des gammes d’étalonnage ont été réalisées en matrice salivaire. La 

gamme a été préparée selon le protocole décrit précédemment. 

L’analyse de la linéarité de la méthode s’est déroulée sur six jours, avec deux gammes 

différentes réalisées chaque jour. 

Ce paramètre permet de justifier que notre méthode présenté une réponse d’intensité 

proportionnelle à la concentration théorique dans un échantillon. Elle est estimée par un 

coefficient de détermination r2 qui se doit d’être le plus proche de 1. 

 

IV.1.2. Détermination des limites de détection et des limites de quantification 

Des écouvillons de type FloqSwab® ont été prélevés chez 30 volontaires ayant une salive 

exempte de stupéfiants, répartis sur trois jours et analysés selon le plan suivant : 

• J1 : Analyses de 10 échantillons de volontaires vierge de molécules CAO 

• J2 : Analyses de 10 nouveaux échantillons de volontaires vierge de molécules CAO 

ainsi que des 10 échantillons du J1. 

• J3 : Analyses de 10 nouveaux échantillons de volontaires vierge de molécules CAO 

ainsi que des 10 échantillons du J1 et du J2. 
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• J4 : Analyses de 10 échantillons de volontaires vierge de molécules CAO du J2 et du 

J3. 

• J5 : Analyses des 10 échantillons de volontaires vierge de molécules CAO du J3. 

 

La limite de détection (LDD) et la limite de quantification (LDQ) sont calculées ensuite en 

multipliant les écart-types des concentrations mesurées dans les blancs, respectivement par 

3 et par 10. On parle ici de limites instrumentales. 

Cette mesure nous permet de nous confronter aux exigences de la loi en terme de LDD (10 

ng/mL). Cette mesure nous permet également de déterminer la sensibilité de notre méthode 

(rendre un résultat positif en présence d’un des stupéfiants) et sa spécificité (rendre un résultat 

négatif quand celui-ci ne présente pas de stupéfiants). 

 

IV.1.3. Répétabilité et reproductibilité 

La répétabilité a été évaluée de la manière suivante : 

Six échantillons ont été analysés le même jour, à 3 niveaux de concentrations : 5, 25 et 100 

ng/mL. Selon les critères du laboratoire, la répétabilité est jugée conforme si le coefficient de 

variation (CV) et le biais sont inférieurs à 15% pour les concentrations hautes et intermédiaires, 

et inferieurs à 20% pour la concentration basse. 

La reproductibilité a été évaluée de la manière suivante : 

Trois niveaux de concentrations ont été analysés sur 6 jours consécutifs : 5, 25 et 100 ng/mL. 

Selon les critères du laboratoire, la reproductibilité est jugée conforme si le coefficient de 

variation (CV) et le biais sont inférieurs à 15% pour les concentrations hautes et intermédiaires, 

et inferieurs à 20% pour la concentration basse. 

Les échantillons ont été préparés selon le protocole de préparation d’échantillon décrit 

précédemment à partir d’écouvillons salivaires récoltés auprès de volontaires « négatifs » à la 

recherche de stupéfiants dans la salive. 

Ces mesures expriment l’étroitesse de l’accord entre les résultats obtenus sous des conditions 

précises sur une durée déterminée. L’écart-type mesuré renseigne sur la fidélité, plus il est 

faible et plus la fidélité est grande 

 

IV.1.4. Exactitude : comparaison à une méthode de routine 

Des échantillons transmis au laboratoire pour analyse ont été analysés à l'aide de la méthode 

PESI-QTOF développée et d'une méthode LC-MS/MS utilisée en routine dans le laboratoire 

(voir plus haut).  

Les échantillons étaient tous des FloqSwabs® séchés auxquels la préparation d'échantillon 

mentionnée précédemment a été appliquée. 

Nous avons fait le choix de présenter ici les résultats obtenus pour 83 échantillons transmis 

au laboratoire pour une recherche/dosage des dérivés de la cocaïne. 
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V. Résultats 

V.1.1. Linéarité 

La figure 6 ci-dessous est un exemple de résultat obtenu pour une salive surchargée à 50 

ng/mL de cocaïne. 

Figure 6 : Signal MS1 et MS2 pour la cocaïne à 50 ng/mL 

 

Dans la partie haute (signal en bleu), on observe la détection de l’ion pseudomoléculaire 

(M+H+) de la cocaïne (masse de 304.1543) et dans la partie basse (signal en vert), sa transition 

de confirmation d’une masse de 182.1176. 

 

La figure 7 représente les résultats obtenus pour la BZE (métabolite spécifique de la cocaïne) 

pour un point blanc et le point le plus bas de la gamme à 5 ng/mL.  
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Figure 7 : Signal obtenu en MS1 et MS2 pour la BZE dans un point « blanc » (en haut) et au point à 5 

ng/mL (en bas) 

 

Les résultats pour la linéarité étaient très satisfaisants. Les courbes étaient tracées en mode 

quadratique car il existe une saturation lorsque l’on s’approche de valeur haute (100 ng/mL). 

Les valeurs des coefficients de détermination (r2) obtenus pour chacune des molécules étaient 

d’environ 0,999. 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Exemple des droites de calibration obtenues avec la méthode pour l'amphétamine (à gauche) et la cocaïne 

(à droite) 
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V.1.2. Limite de détection et de quantification 

Les valeurs de LDD et LDQ mesurées dans les blancs de salive sont présentés dans le tableau 

suivant :  

 

Tableau 3 : Détermination de la LDD et de la LDQ pour chaque molécules de la méthode 

Molécules recherchés LDD (ng/mL) LDQ (ng/mL) 

6-MAM 2,25 7,25 

Amphétamine 9,75 32,50 

Benzoylecgonine 2,25 7,50 

Cocaïne 1,00 2,75 

EME 3,00 10,00 

MDA 1,50 4,75 

MDEA 1,50 5,00 

MDMA 2,00 6,75 

Méthamphétamine 0,75 2,00 

 

La LDD et de la LDQ de chaque molécule a été calculée puis a été rapportée à 0,25 ng/mL 

par excès près. 

Pour chacune des molécules la valeur maximale de LDD autorisée par l’arrêté du 13 décembre 

2016 était respectée (< 10 ng/mL). 

V.1.3. Reproductibilité et répétabilité 

Les valeurs de reproductibilité sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Tableau 4 : Résultats de reproductibilité 

Molécules recherchés 5 ng/mL  25 ng/mL  100 ng/mL  

CV (%) Biais (%) CV (%) Biais (%) CV (%) Biais (%) 

6-MAM 10,49    17,69 7,18    3,77 0,20    0,16 

Amphétamine 6,42    11,37 7,03    11,80 0,16    0,32 

Benzoylecgonine 15,25    1,97 9,14    4,95 0,16    0,14 

Cocaïne 10,05    8,04 7,89    7,56 0,23    0,18 

EME 11,79    2,56 5,41    3,30 0,09    0,05 

MDA 8,23    18,05 6,81    8,17 0,05    0,11 

MDEA 14,89    11,14 5,69    10,24 0,15    0,22 

MDMA 8,89    6,56 4,54    6,08 0,11    0,13 

Méthamphétamine 15,42    14,99 10,44    6,49 0,25    0,08 
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Les valeurs de répétabilité sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Tableau 5 : Résultats de répétabilité 

Molécules recherchés 5 ng/mL  

 

25 ng/mL  100 ng/mL  

 

CV (%) Biais (%) CV (%) Biais (%) CV (%) Biais (%) 

6-MAM 12,11 3,78 14,39 1,20 3,13 0,16 

Amphétamine 18,81 17,47 13,86 0,60 6,24 0,28 

Benzoylecgonine 15,84 5,31 14,97 1,02 2,41 0,22 

Cocaïne 10,54 5,13 5,91 0,94 10,66 0,17 

EME 19,89 5,63 7,71 1,06 4,82 0,23 

MDA 17,07 6,53 16,53 0,93 9,65 0,25 

MDEA 14,77 5,72 7,81 0,88 4,30 0,23 

MDMA 10,91 7,57 8,46 0,64 8,12 0,27 

Méthamphétamine 19,02 12,36 16,92 0,21 3,23 3,23 

 

Pour toutes les molécules les valeurs de CV et de biais satisfaisaient aux exigences. Deux 

valeurs de CV étaient au-dessus des recommandations, il s’agissait de la MDA et de la 

méthamphétamine à concentration intermédiaire de 25 ng/mL. 

 

V.1.4. Comparaison en LC-MS/MS 

Les échantillons reçus en routine dans les cas où au moins un stupéfiant a été détecté par la 

méthode de référence, ont ensuite été analysés avec la méthode PESI-HRMS. Les résultats 

obtenus n’ont pas été quantifiés mais rendus sous la forme de résultats qualitatifs « positif »/ « 

négatif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 12 : Comparaison d'un patient positif à la cocaïne (en haut) et négatif à la cocaïne (en bas) en 

LC-MS/MS (à gauche) et en PESI-QT (à droite) 
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Pour les 83 dossiers dédiés à la recherche des cocaïniques,  l’analyse par méthode LC-MS/MS 

a détecté  61.6% de positifs à la cocaïne, 98.5% à la BZE et 97.2% à l’EME. Nous avons 

obtenus une parfaite concordance entre les résultats observés avec la méthode PESI-QTOF 

et la méthode de référence pour la cocaïne et ses dérivés, peu importe que le cas soit positif 

ou négatif. 
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VI. Discussion 

Nous avons optimisé une méthode de PESI-HRMS permettant la recherche dans la salive, en 

moins de 2 minutes, après une préparation simple des échantillons, de différentes substances 

classées comme stupéfiants, à un seuil de détection répondant aux exigences de la législation 

en vigueur concernant la conduite automobile après usage de stupéfiants. Ces travaux 

présente le premier couplage entre une source PESI et un système HRMS. La méthode 

développée et optimisée a pu être validé au terme de ces travaux pour 9 molécules classées 

comme stupéfiants. 

Usuellement, les méthodes analytiques dédiées à la recherche et au dosage des produits 

stupéfiants dans la salive se font par LC-MS/MS 31–35. Le laboratoire de l’UF de toxicologie 

biologique et médico-légale du CHU de Limoges a développé́ une méthode publiée sur un 

système LC-MS/MS de type triple quadripôle, modèle 8050 de la société́ Shimadzu® 27. C’est 

cette méthode qui est utilisée en routine pour les analyses demandées dans un contexte de 

toxicologie clinique ou un contexte médico-légal. Pour cette méthode, la préparation des 

échantillons salivaire repose sur une méthode d’extraction par sels QuECHERS. Ce type de 

protocoles de préparation d’échantillon comportent plusieurs étapes avec ajout de solvants, 

centrifugation, transfert d’un contenant à un autre. Même s’ils ont déjà permis de simplifier 

significativement la préparation des échantillons qui a longtemps reposé sur des extractions 

liquide-liquide, ils ne permettent pas un rendu de résultat en moins d’une heure27. Ce délai de 

rendu de résultat joue en défaveur de la spectrométrie de masse vis-à-vis des analyses 

d’immunochimie qui permettent usuellement d’obtenir un résultat en 10 à 15 minutes. De 

nombreux laboratoires font donc toujours appel à cette approche même si elle ne permet pour 

les stupéfiants que d’obtenir un résultat qualitatif. 

Des travaux rapportant un couplage entre une source PESI et un spectromètre de masse de 

basse résolution ont déjà été menés au CHU de Limoges. Ils ont permis de mettre au point 

des méthodes de « ultra rapides » .25,36 En amont des travaux menés dans cette thèse, il avait 

été montré qu’il était possible de rechercher les stupéfiants dans la salive par un même 

couplage (Travaux de Master de Pauline Griffeuille). Ces derniers mettaient encore en avant 

les avantages de l’approche : pas ou peu de préparation de l’échantillon, et pas de temps de 

séparation chromatographique. Par contre, ils avaient soulevé la problématique de 

nombreuses interférences impossibles à lever.  

Par rapport à cette première approche, l’utilisation de la HRMS a permis, grâce au suivi de la 

masse exacte, de diminuer très sensiblement ces problèmes d’interférence par différenciation 

de composés isobariques co-élués. Notamment, l’amphétamine qui n’avait pas pu être 

intégrée à la méthode de PESI-MS/MS a pu l’être ici par le couplage au QTOF. Théoriquement, 

ce problème de manque (relatif) de spécificité, pour l’amphétamine par exemple, peut être 

résolu par l’utilisation de la HRMS. Néanmoins, des critères d’identification doivent également 

être respectés avec cette approche (par exemple, différence entre les masses exactes et 

mesurées de l’ion précurseur et d’un fragment doit être inférieur ou égale à 5 ppm).37 C’est 

pour cette raison que nous avons inclus deux étapes de calibration à notre méthode avant et 

après chaque série d’échantillons. 

Comme il s’agissait de premier travaux concernant le couplage entre la PESI et l’HRMS, de 

nombreux paramètres d’optimisation ont été nécessaires et notamment, un important travail a 

été réalisé pour synchroniser la vitesse de l’aiguille PESI et pour déterminer les modes 

d’acquisition du QTOF permettant d’obtenir la meilleure sensibilité́. Les meilleurs signaux ont 
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été obtenues pour les 9 composés et leurs étalons internes en réduisant la vitesse de l’aiguille 

à une fréquence de 2.3 Hz et un temps d’acquisition de 0.05 secondes en « MS » et 

« MS/MS ». La méthode d’analyse choisie dans ses travaux a été une approche dite ciblée 

(mode « MS/MS ») dans laquelle les fragments spécifiques («ion de confirmation ») sont 

analysés à tour de rôle pendant les 1,5 min d’acquisition. Cette acquisition « MS/MS » suit une 

acquisition « MS » (full-scan) qui se déroule, elle, sur la durée totale de la méthode. Cette 

combinaison originale nous a permis d’obtenir les ions précurseurs des molécules 

recherchées avec une intensité́ maximale, tout en conservant la meilleure spécificité́ possible 

grâce aux ions de confirmation. Ce mode d’acquisition a été́ préféré́ à un mode MRM classique 

qui donnait une sensibilité́ et une spécificité́ avec une moins bonne qualité pour le couplage 

PESI-HRMS.  

Nous avons introduit dans la méthode un étalon interne deutéré par molécule. La méthode 

d’acquisition est dessinée afin que ce dernier soit recherché en même temps que la molécule 

non deutérée dont il dérive. Cette approche permet de lever le poids de l’effet matrice qui est 

important avec la salive.  

La source PESI a déjà démontré son avantage certain dans le cadre de différentes applications 

en recherche. Au sein même de l’UF de toxicologie biologique et médico-légale du CHU de 

Limoges, une méthode a été développé sur PESI-MS/MS dans le cadre du diagnostic 

d’acidose lactique qui peut être induite ou associée à des concentrations plasmatiques élevées 

de Metformine (un médicament prescrit chez la majorité des patients diabétique). Les travaux 

réalisés ont permis de développer une méthode spécifique, sensible, précise et ultrarapide 

dans le plasma avec une durée totale d’analyse de 0,31 minutes permettant un diagnostic 

rapide d’acide lactique au laboratoire quand celui-ci se révèle nécessaire.25  Des travaux ont 

également été réalisés pour la recherche et le dosage des benzodiazépines (BZD, famille de 

molécules légalement prescrites mais victime bien souvent de mésusage) dans le sérum. Au 

terme de ces travaux, une méthode de détection et de quantification de 18 molécules 

(commerciales ou illicites) par une approche ciblée (mode « MRM ») en moins de 2,5 minutes 

a été publiée36. 

En l’état, la méthode que nous avons développée n’inclut ni la morphine, ni le THC (principe 

actif du cannabis) qui font partie des molécules devant être recherchées selon législation. 

Nous sommes parvenus à obtenir une LDD de 10 ng/mL pour la morphine, mais les résultats 

de épreuves de reproductibilité et répétabilité ne satisfaisaient pas aux exigences de la norme 

ISO 15189. 

Par ailleurs, la plupart des travaux ayant pour objectif le dosage des stupéfiants dans la salive 

par LC-MS/MS, selon les exigences de la loi, ont dû mettre au point deux méthodes d’ex- 

traction différentes pour analyser à la fois les CAO et le THC, mettant en évidence la difficulté 

de développer une méthode unique pour l’analyse de l’ensemble de stupéfiants simultané- 

ment . En parallèle de la méthode analytique présentée dans ce mémoire, nous avons débuté 

le développement d’une méthode pour la recherche du THC dans la salive par PESI-HRMS. 

Nous sommes parvenus à optimiser les conditions analytiques permettant la détection du THC 

au seuil de 1 ng/mL et le prochain objectif est d’insérer cette molécule à la méthode présentée 

dans ce manuscrit.  

Bien que les systèmes LRMS soient considérés comme plus sensibles que les systèmes 

HRMS, au cours des dernières années, la HRMS a bénéficié d'améliorations techniques en 

termes de sensibilité.38,39 Dans ces travaux, le couplage PESI-HRMS a permis d’obtenir des 

valeurs de LDD très satisfaisantes bien en deçà de ce qui est recommandé par la loi et, pour 
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la cocaïne par exemple, inférieur à ce qui est obtenu en routine ( 1ng/ml contre 3 ng/mL en 

routine). 

Ces travaux ont également contribué à l’écriture d’une publication concernant exclusivement 

la détection de la cocaïne et ses dérivés en 45 secondes. Dans ces travaux, afin d’argumenter 

encore plus l’intérêt et la faisabilité du couplage, une validation complète de la méthode a 

réalisée en ajoutant des épreuves de Carry-over, de spécificité et d’effet matrice. Cette 

publication est toujours en cours d’écriture à l’heure actuelle et l’abstract de celle-ci est 

présenté en annexe 3. 
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Conclusion et perspectives 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse démontrent la possibilité et l’efficacité d’un 

couplage PESI-HRMS de type QTOF pour la recherche et le dosage de produits stupéfiants 

dans la salive. Cette approche permet une analyse ultrarapide, inférieure à 2 min, sans 

séparation chromatographique et avec une préparation d’échantillon minime. Grâce à la 

spectrométrie de masse de résolution, ce couplage a amélioré la spécificité et a diminué 

encore le risque de faux positifs par rapport à un couplage PESI-MS/MS.  

La méthode ainsi développée a permis l’analyse simultanée de 9 molécules appartenant aux 

classes de produits stupéfiants qui doivent être recherchés dans la salive chez les conducteurs 

de véhicules. Chacune d’entre elles ont pu être détectée à un seuil inférieur à 10 ng/mL, tel 

qu’exigé par la législation. Cependant, nous n’avons pas pu intégrer la morphine car nos 

données de validation ne satisfaisaient pas aux exigences de la norme ISO 15189 appliquée 

au laboratoire. D’autre part, il sera également intéressant d’inclure la recherche de THC pour 

que la méthode puisse être transférée vers une application en routine. 

Au terme de ces travaux, une publication sur l’optimisation et la validation d’une méthode de 

dosage de cocaïne et dérivés dans la salive sur un système PESI-QTOF est en cours de 

publication. Bien que limité à la seule recherche de cocaïne et de ses dérivés, les travaux 

réalisés dans le cadre de ses travaux de thèse et de la publication, démontrent bien l’efficacité 

et la rapidité d’analyse par la sélectivité de la source PESI et par la sensibilité d’un QTOF. 
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Annexe 1. Liste des substances classées comme stupéfiants selon l’arrêté du 22 

février 1990 
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Annexe 2. Arrêté du 13 décembre 2016 sur les modalités de dépistage des stupéfiants 

lors de contrôle routier 
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Annexe 3. Publication de la méthode PESI-HRMS appliquée à la recherche de cocaïne 

et dérivé dans la salive 

 

Abstract 

Introduction: Probe Electrospray Ionization (PESI) is an atmospheric pressure ionization method that can be 

directly coupled with a mass spectrometer and that allows ultrafast analyses without chromatographic 

separation and with minimal sample preparation. The main objective of the present study was to develop a 

method for the measurement of cocaine derivatives in oral fluid by coupling a PESI source with a quadrupole 

time-of-flight (QTOF). 

Material and Methods: Three cocaine derivatives were considered: benzoylecgonine (BZE), cocaine and 

ecgoninemethylester (EME). A QTOF mass spectrometer LCMS-9030 (Shimadzu®) was used. The approach 

consisted in a full-mass scan (“u        d  pp     ” from 100 to 500 m/z ; MS1) followed by a targeted 

scheduled MSMS acquisition (precursor ions of the 3 molecules and their 3 internal standards; MS2). To 

synchronize ionization at the surface of the probe with MS system acquisition, multiple parameters had to be 

adjusted, among which: total time for probe movement (i.e., its frequency) ; event times of MS1 and MS2. Eighty-

three Driving Under the Influence of Drug (DUID) cases sent to our Lab for the determination of illicit drugs were 

analyzed using the PESI-QTOF method and a LC-MS/MS method. 

Results: The best sample preparation conditions were obtained by a simple dilution of 100 µL of saliva in an 

ethanol / 10 mM ammonium formate buffer (50/50). Ten µL of sample were deposited on a dedicated sample 

plate and introduced into the PESI source. The best compromise between satisfactory peak shapes and total area 

of the signal was obtained for a 0-45 seconds interval with: total time for probe movement = 430 ms (i.e., 

frequency = 2.3 Hz); event time for full-scan of 50 ms and event time for MSMS of 50 ms, which corresponded 

to a loop-time of 150 ms (3 different event times performed simultaneously). The method was entirely validated 

according to ISO15189 standard for a 5-100 ng/mL range, including accuracy and precision, matrix effect, 

carryover and specificity. The LLOD values were 1 ng/mL while 10 ng/mL are required by law. A perfect 

agreement was observed between the PESI-QTOF and the LC-MS/MS methods for the 3 cocaine derivatives in 

the 83 DUID cases, whether the cases were positive or negative. Cocaine was detected in 51 out of these 83 real 

cases (61.6%). BZE and EME were also simultaneously detected in 50 of them (98.5%). 

Discussion- conclusion: These works, though limited to cocaine derivatives in oral fluid, demonstrate that an 

original analytical tool combining the easiness and rapidness of a PESI source with selectivity and sensitivity of a 

QTOF, was able to specifically identify and precisely quantitate compounds of interest in 45 seconds, with pretty 

low LLOD and LLOQ values. Respective advantages of PESI (ultrafast analysis, no chromatographic separation, 

simple sample preparation) and HRMS can be combined 
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Couplage d’une source Probe Electrospray Ionization à un spectromètre de masse de 
haute résolution (PESi-HRMS) : application à la recherche de stupéfiants dans la salive 

Lorsqu’il s’agit de contrôle routier, la loi prévoit une confirmation de la conduite d’un véhicule 
après usage de stupéfiants si celui-ci se révèle positif lors du contrôle. La confirmation se fait 
via un prélèvement salivaire de type FloqSwab® analysé en laboratoire par des méthodes de 
LC-MS/MS. La source de type Probe ElectroSpray Ionization (PESI) est une méthode 
d’ionisation ultrarapide à pression atmosphérique permettant de s’affranchir d’une séparation 
en chromatographie. Notre objectif était de développer une méthode de dosage des 
stupéfiants dans la salive en couplant une source PESI à un spectromètre de masse haute 
résolution (HRMS). Le travail d’optimisation a permis d’élaborer un protocole de préparation 
d’échantillon minime : 50 µL de salive sont mélangés dans un tampon éthanol/formiate 
d’ammonium. Après ajout des étalons deutérés, 10 µL sont déposés sur une plaque 
d’échantillonnage dans la source PESI. L’acquisition spectrale se fait selon un mode “MS/MS” 
avec 1 transition de confirmation par molécule. Le temps d’analyse est de 1,5 minute. Suivant 
la norme ISO 15189 (COFRAC), la validation a inclus notamment une détermination des 
limites de détection (LDD) et de quantification (LDQ), une analyse de répétabilité et 
reproductibilité. La méthode a été validée avec succès pour 9 molécules de la classe des 
opiacés, des amphétaminiques et des dérivés de la cocaïne. Notamment, les LDD étaient 
inférieures à 10 ng/mL, conformément aux exigences de la loi. Pour 83 échantillons réels issus 
de l’activité de routine du laboratoire, la méthode PESI-HRMS a retrouvé les mêmes résultats 
qu’une méthode de LC-MS/MS accréditée et utilisée en routine. Dans la perspective envisagée 
pour la poursuite de ces travaux, une méthode THC dans la salive devra être développé pour 
répondre complètement aux exigences de la loi concernant la surveillance de l’usage de 
stupéfiants dans le cadre de la conduite automobile. 

Mots-clés : PESI, HRMS, Stupéfiants 

Probe Electrospray Ionization source coupled to a high-resolution mass spectrometer 
(PESi-HRMS): application to the search for narcotics in saliva 

In France, a positive roadside test to Driving Under the Influence of Drugs (DUID) has to be 
performed in an authorized laboratory using a LC-MS/MS method. The Probe ElectroSpray 
Ionization (PESI) source is an ultra-fast ionization method at atmospheric pressure that needs 
no chromatographic separation and requires a minimal sample preparation. Our aim was to 
develop a method for the determination of illicit drugs in saliva by coupling PESI with high-
resolution mass spectrometry (HRMS) . The optimization work carried out enabled us to 
develop a minimal sample preparation protocol: 50 µL of saliva are mixed in an 
ethanol/ammonium formate buffer. after addition of the deuterated standards, 10 µL of the 
mixture are placed on a sample plate in the PESI source. Spectral acquisition is carried out in 
MS/MS mode, with 1 confirmation transition per molecule. The analysis time following this 
procedure was 1.5 minutes. The method was then validated in accordance with ISO 15189 
(COFRAC) requirements. Validation included determination of the limits of detection (LOD) 
and quantification (LOQ), and an analysis of repeatability and reproducibility. The method was 
successfully validated for 9 molecules from the class of opiates, amphetamines, and cocaine 
derivatives. Importantly, the LDDs were below 10 ng/mL, in line with legal requirements. For 
83 real samples from the laboratory's routine activity, the PESI-HRMS method was in perfect 
agreement with an accreditated LC-MS/MS method routinely employed in the Lab. In the of 
this work, the development of a THC method in saliva is ongoing and will to be added to the 
final method to fully fit the expectations of the French law. 

Keywords : PESI, HRMS, narcotics 


